
DESCRIZIONE PRODOTTO
AGG/PAKTM 5 è un Kit di combinazione di reagenti per l’aggregazione piastrinica 
contenente ADP (Adenosina-5’-difosfato), Acido Arachidonico (Arachidonato di sodio), 
Collagene (Dermatano Solubile, Tipo 1), Epinefrina (Adrenalina) e Reagenti Ristocetina 
(Ristocetina A Solfato). 

Il reagente a base di ADP è una preparazione liofilizzata di Adenosina-5’-difosfato. È un 
componente essenziale nell’aggregazione piastrinica. L’ADP ha funzione di agonista 
o attivatore, si lega ai recettori piastrinici e avvia una serie di eventi biochimici che 
portano all’attivazione e all’aggregazione delle piastrine. 

Il reagente di acido arachidonico è una preparazione in forma liofilizzata di Sale Sodico 
dell’acido arachidonico. Si tratta di un acido grasso essenziale presente nei granuli 
delle piastrine e sulla membrana piastrinica, che viene elaborato in più fasi e conver-
tito in Trombossano A2 (TX A2). Il Reagente Acido Arachidonico induce attivazione e 
aggregazione piastrinica. 

Il reagente collagene è una preparazione liofilizzata di pelle bovina solubile (Tipo 1). 
Questo reagente porta a cambiamento di forma e attivazione delle piastrine. Le piastrine 
attivate rilasceranno poi composti trombotici dai propri granuli; tali composti servono 
a reclutare piastrine ulteriori che si recheranno sul sito della lesione. 

Il reagente epinefrina è una preparazione stabilizzata e liofilizzata di L-Adrenalina che 
attiva il recettore adrenergico GP di classe IIa, provocando aggregazione piastrinica 
senza cambiamenti di forma. Sebbene possa potenziare la risposta delle piastrine ad 
altri agonisti, l’epinefrina è un agonista debole (reversibile). In individui sani potrebbe 
indurre o meno una risposta. 

Il reagente ristocetina è una preparazione liofilizzata di Ristocetina A Solfato, un 
glicopeptide di struttura chimica sconosciuta, isolato dalla pianta nota come Nocardia 
lurida. La ristocetina contiene oltre il 90% di Ristocetina A. 

Il Kit AGG/PAK 5 Combo è stato ottimizzato per l’uso con aggregometri a trasmissione 
luminosa. Può essere utilizzato anche con altri analizzatori turbidometrici o a impedenza 
e con citometri a flusso.

SCOPI DEL PRODOTTO
Il Kit AGG/PAK 5 Combo è un kit contenente una combinazione di reagenti per            
l’aggregazione piastrinica utilizzati quotidianamente per indurre risposte di aggregazi-
one e/o agglutinazione nel Plasma Ricco di Piastrine (PRP). Il Kit include ADP, acido 
arachidonico, collagene, epinefrina e ristocetina.  

INDIVIDUAZIONE / MISURAZIONE
I reagenti del Kit AGG/PAK 5 Combo sono utilizzati, insieme ad altri diluenti e campioni 
di controllo, per misurare le variazioni della trasmissione della luce in un campione di 
plasma ricco di piastrine.  

FUNZIONE DEL PRODOTTO
Il Kit AGG/PAK 5 Combo fornisce informazioni su diversi aspetti della funzionalità 
e della qualità piastrinica. Questo kit aiuta a valutare disturbi piastrinici acquisiti ed 
ereditarî, o a valutare l’efficacia di eventuali terapie anti-piastriniche.  

INFORMAZIONI SPECIFICHE FORNITE
I reagenti del Kit AGG/PAK 5 Combo non sono destinati alla rilevazione di un disturbo, 
condizione o fattore di rischio specifico.  

L’ADP è fondamentale nell’attivazione e nell’aggregazione piastrinica. Quando essa 
si lega a specifici recettori sulla superficie piastrinica- esempi di questi recettori sono 
P2Y1 e P2Y12- si avvia una cascata di segnalazione intracellulare. L’attivazione dei 
recettori porta a dei cambiamenti strutturali delle piastrine e avvia il rilascio di ioni calcio, 
mediante i recettori P2Y1. L’attivazione di P2Y12 sostiene questa risposta, garantendo 
la stabilità dell’aggregazione. Il Reagente ADP è usato per stimolare l’attivazione e 
l’aggregazione delle piastrine interagendo con questi recettori. Osservando l’aggre-
gazione piastrinica in risposta all’ADP, i medici possono valutare la funzionalità e la 
qualità delle piastrine in relazione ad anomalie nell’attivazione e nell’aggregazione. 
Questo processo è cruciale per la comprensione della dinamica con cui avviene la 
formazione di coaguli e per la valutazione dell’efficacia delle terapie anti-piastriniche, 
usate nella prevenzione di eventi trombotici. L’ADP sollecita il rilascio di mediatori  
secondari, ad esempio il trombossano A2 (TX A2), che amplifica ulteriormente l’at-
tivazione e l’aggregazione piastrinica.

L’acido arachidonico, in qualità di reagente, permette l’attivazione e l’aggregazione 
piastrinica attraverso la via nota, in biochimica, come via dell’acido arachidonico. 
Legatosi ai recettori sulla superficie delle piastrine, l’acido arachidonico viene convertito 

da enzimi specifici in trombossano A2 (TX A2), facilitando l’attivazione di cascate di 
segnalazione intracellulare. Questo provoca rapidi cambiamenti delle piastrine e per-
mette il rilascio di ioni calcio, fondamentali per un’aggregazione stabile. L’osservazione 
dell’aggregazione piastrinica in risposta ad acido arachidonico consente di valutare la 
funzionalità e la qualità delle piastrine, di conoscerne le anomalie e studiare le terapie 
anti-piastriniche. L’induzione di mediatori secondari come il Trombossano A2 (TX A2) 
da parte dell’acido arachidonico potenzia l’attivazione piastrinica.

Il reagente a base di collagene avvia l’attivazione e l’aggregazione piastrinica. UDopo 
essersi legato ai recettori di natura glicoproteica sulla superficie delle piastrine -in     
particolare alla glicoproteina VI (GP VI)- il collagene avvia la segnalazione intracel-
lulare, portando a rapidi cambiamenti nella forma delle piastrine e al rilascio di ioni 
calcio attraverso i recettori GP VI, con un’attivazione sostenuta e facilitata dall’integrina 
α2β1, garantendo un’aggregazione stabile. Utilizzato per stimolare precisamente 
l’attivazione e l’aggregazione piastrinica, il reagente collagene interagisce con questi 
recettori, fornendo un modo per valutare la funzione/qualità delle piastrine e i disturbi 
legati alle anomalie ella loro attivazione indotte specificamente dal collagene. Questo 
processo è importante per comprendere la dinamica della coagulazione e valutare 
l’efficacia delle terapie anti-piastriniche inibenti gli eventi trombotici. Il collagene 
provoca il rilascio di mediatori secondari, amplificando ulteriormente l’attivazione e 
l’aggregazione piastrinica

L’epinefrina (adrenalina) è importantissima nei processi di attivazione e aggregazione 
delle piastrine. Quando si lega a specifici recettori sulla superficie delle piastrine, in 
particolare i recettori adrenergici α2, l’epinefrina dà avvio a cascate di segnale che 
inducono rapidi cambiamenti nella forma delle piastrine e innescano il rilascio di 
ioni calcio, mediato attraverso l’attivazione dei recettori adrenergici α2. La risposta        
sostenuta, essenziale per un’aggregazione stabile, è facilitata sempre dall’attivazione 
dei recettori α2. Un reagente a base di epinefrina è importante nella stimolazione di 
attivazione/aggregazione dei trombociti, che avvia interagendo con questi recettori. La 
valutazione dell’aggregazione dei trombociti dopo aver usato un reagente a base di 
epinefrina consente ai medici di valutare e analizzare la funzione / qualità delle piastrine 
e le disfunzioni associate ad anomalie nel processo di attivazione o di aggregazione. 
Questo processo è fondamentale per comprendere come avvenga la formazione di 
un coagulo e valutare l’efficacia delle terapie antipiastriniche nella prevenzione di 
eventi trombotici. L’epinefrina provoca il rilascio di mediatori secondari, amplificando 
ulteriormente l’attivazione e l’aggregazione delle piastrine.

Il reagente ristocetina è una sostanza distintiva, impiegata nel test di aggregazione 
piastrinica indotta da ristocetina (RIPA). La ristocetina interagisce con il fattore di 
von Willebrand (vWF), una proteina plasmatica  coinvolta nei processi di adesione e 
aggregazione delle piastrine. La ristocetina porta a un cambiamento nella struttura 
del vWF, lasciando scoperti siti di legame per la glicoproteina piastrinica Ib (GP Ib). Di 
conseguenza, i recettori GP Ib delle piastrine si legano al vWF, iniziando l’adesione 
piastrinica. Questa iniziale adesione prepara le piastrine per l’aggregazione. Senza il 
fattore von Willebrand, o in caso di disturbi della funzione piastrinica correlati a esso, 
l’aggregazione piastrinica da ristocetina ha dei limiti, a causa dell’incapacità delle 
piastrine di aggregarsi efficacemente. Di conseguenza, il test RIPA fornisce preziose 
informazioni sulla funzione / qualità delle piastrine e sull’attività del vWF, contribuendo 
così alla descrizione della malattia di von Willebrand (vWD) e dei disturbi emorragici 
ad essa associati. Questo esame è estremamente importante per una accurata      
valutazione di funzionalità e qualità delle piastrine.

QUALITÀ / QUANTITÀ
Non ci sono standard primari per i reagenti del Kit Combo AGG/PAK 5. Le risposte ad 
essi dipendono dalla concentrazione. Un donatore normale e noto dovrebbe essere 
testato con ogni nuovo lotto di reagenti del Kit Combo AGG/PAK 5. Le organizzazioni 
di standardizzazione classificano l’aggregazione piastrinica indotta da ADP, acido ara-
chidonico, collagene, epinefrina e ristocetina come semi-quantitativa o semi-qualitativa.  

La confezione del Kit Combo AGG/PAK 5 contiene: 1 fiala da 0,5 mL di reagente 
ADP, 1 fiala da 0,5 mL di reagente acido arachidonico, 1 fiala da 0,5 mL di reagente 
collagene, 1 fiala da 0,5 mL di reagente epinefrina e 1 fiala da 0,5 mL di reagente 
ristocetina. La concentrazione è rispettivamente: ADP, 200 µM: acido arachidonic, 5 
mg/mL; collagene, 1,9 mg/mL;’epinefrina, 100 µM; ristocetina, 15 mg/mL.  
 

TIPOLOGIA CAMPIONE
Il campione da testare è preparato da sangue intero la cui coagulazione è stata 
impedita con citrato di sodio. Il campione da testare è il Plasma Ricco di Piastrine 
(PRP), mentre il campione di riferimento è il Plasma Povertà di Piastrine (PPP).   

I reagenti ADP, acido arachidonico, collagene, epinefrina e ristocetina possono essere 
utilizzati con Plasma Ricco di Piastrine (PRP) umano o animale, per eseguire test di ag-
gregazione piastrinica di routine. I risultati si basano sulla concentrazione, l’estensione 
e il tasso di aggregazione rispetto a un campione di Plasma Povertà di Piastrine (PPP).

AZIENDA REGISTRATA ISO 13485

AGG/PAKTM 5 Combo Kit
Kit di combinazione di reagenti per 
aggregazione piastrinica

ISTRUZIONI PER L’USO ITALIANA - IT

107650
8°C

2°C



REAGENTI FORNITI

107650:  	 1 flacone di Reagente ADP (0,5 mL)
		  1 flacone di Reagente Acido Arachidonico (0,5 mL)
		  1 flacone di Reagente Collagene (0,5 mL)
		  1 flacone di Reagente Epinefrina (0,5 mL)
		  1 flacone di Reagente Ristocetina (0,5 mL)

REAGENTI E MATERIALI NECESSARI NON INCLUSI
•	 Acqua Purificata (Distillata, Deionizzata, grado reagente), pH 5.3 – 7.2 per 

ricostituzione
•	 Soluzione Salina Tampone TRIS (TBS) o soluzione salina fisiologica al 0,85% 

per diluzioni

NOTA: L’UTILIZZO DI SOLUZIONE SALINA PER BANCA DEL SANGUE CAUSERA’ 
RISULTATI ERRONEI

MATERIALI E ACCESSORI
•	 Aggregometro per Piastrine (Seguire le istruzioni per l’uso del produttore) 
•	 Centrifuga
•	 Pipetta Elettronica 
•	 Punte per Pipetta 
•	 Provette per Test Aggregometro (Siliconate) 
•	 Barre di Agitazione per Aggregometro (Rivestite in Plastica) 
•	 Provette e Tappi di Plastica (per Diluzioni)

NOTA: GLI ARTICOLI MONOUSO COME PROVETTE PER TEST, BARRE DI AGITAZIONE, 
PROVETTE CAMPIONE E TAPPI SONO PER USO SINGOLO

CONSERVAZIONE E STABILITÀ
I Reagenti ADP, Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina e Ristocetina non 
richiedono protezione termica durante la spedizione.

Al momento della ricezione, conservare i Reagenti ADP, Acido Arachidonico, 
Collagene, Epinefrina e Ristocetina a 2 – 8° C nel loro imballaggio originale.

I reagenti ricostituiti di ADP, Acido Arachidonico, Collagene ed Epinefrina sono 
stabili per 30 giorni se conservati nei loro contenitori originali, chiusi con cura 
e a 2 – 8° C.  

Il reagente di Ristocetina, se ricostituito, è stabile per 7 giorni, se conservato 
nel suo contenitore originale ben tappato a 2 – 8° C.  

STERILITÀ
I reagenti del kit combo AGG/PAK 5 non sono prodotti sterili. Fate attenzione 
a non contaminare il prodotto quando si usa la pipetta per i reagenti ricostituiti 
o aliquotati.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Indossare DPI in conformità con le politiche e le pratiche del laboratorio quando 
si maneggiano ADP, Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina e Reagenti di 
Ristocetina.  

Seguire precauzioni standard durante la preparazione dei campioni e dei 
materiali per il test.  

Maneggiare ADP, Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina e Reagenti di 
Ristocetina con cura per evitare contaminazioni durante l’uso.  

Evitare l’evaporazione dei reagenti limitando le superfici di scambio aria-liquido.  

Per garantire risultati ottimali, un campione di controllo da parte di un donatore 
conosciuto dovrebbe essere esaminato subito dopo senza interrompere la 
procedura.  

Per preservare la stabilità dei reagenti, conservare la quantità rimanente nei 
contenitori originali ben chiusi.  

Smaltire i materiali post-test in conformità con le normative applicabili e le 
politiche del laboratorio.  

NOTA PER L’UTENTE: QUALSIASI INCIDENTE GRAVE IN RELAZIONE A QUESTO 
PRODOTTO DEVE ESSERE SEGNALATO AL FABBRICANTE E ALL’AUTORITÀ COM-
PETENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L’UTENTE E/O IL PAZIENTE SI TROVANO.  

MATERIALE INFETTIVO
I reagenti del Kit Combo AGG/PAK 5 non contengono materiali infettivi. I campioni e i 
materiali di test devono essere considerati infettivi e devono essere maneggiati come 
se potessero trasmettere infezioni. Dopo il test, i campioni e i materiali di test devono 
essere smaltiti in conformità con le normative e le politiche del laboratorio applicabili.  

CAMPIONI TESTATI
•	 Esseri umani: per l’ADP, l’acido arachidonico e il collagene, la prevalenza dei 

disturbi piastrinici è globale e può variare in base alla razza, all’etnia, al tipo di 
sangue e ad altri fattori. L’incidenza è variabile. Per l’epinefrina, la prevalenza 
dell’aggregazione anormale del reattivo all’epinefrina è del 16-20% nelle persone 
sane. Essa è globale e può variare in base a razza, etnia, gruppo sanguigno e 
altri fattori. L’incidenza è variabile. Per la ristocetina, la prevalenza dei disturbi 
piastrinici legati a fattore di von Willebrand è globale e anche in questo caso 
può variare in base alla razza, all’etnia, al gruppo sanguigno e altri fattori. L’in-
cidenza è circa del 2%.

•	 Farmaci anti-piastrinici: Per l’ADP, la prevalenza e l’incidenza sono variabili. Il 
4% della popolazione con più di 40 anni assume farmaci anti-piastrinici diversi 
dall’aspirina. Il 33% di essi lo fa, considerando gli adulti oltre 40 anni; il 16% per 
la duplice terapia anti-piastrinica (DAPT) e l’8% per la Terapia Anti-Piastrinica 
(APT). Per l’acido arachidonico, la prevalenza dell’aggregazione anomala del 
reagente all’acido arachidonico, a seconda dell’uso stimato di aspirina, arriva 
fino a un terzo della popolazione. Sia il clopidogrel che la combinazione di 
clopidogrel e aspirina possono influenzare l’aggregazione piastrinica indotta 
dall’acido arachidonico. L’incidenza è variabile. Per il collagene, la prevalenza 
dell’aggregazione anomala del reagente in questione, in funzione dell’uso stimato 
di aspirina, raggiunge fino a un terzo della popolazione. Sia il clopidogrel che la 
combinazione di clopidogrel con aspirina possono influenzare l’aggregazione 
piastrinica indotta dal collagene. L’incidenza è variabile. Per l’epinefrina, la 
prevalenza e l’incidenza sono variabili. I tassi di risposta variabili all’epinefrina 
sono stati notati in diverse popolazioni. Studi hanno dimostrato che la duplice 
terapia anti piastrinica e l’aspirina possono influenzare l’aggregazione piastrinica 
indotta dall’epinefrina. Per quanto riguarda la ristocetina, la prevalenza e l’inci-
denza sono variabili. Gli inibitori della BTK e la vancomicina sono noti per ridurre 
i risultati della RIPA. Un anticorpo monoclonale anti-piastrinico a glicoproteina 
(GP) Ib recentemente sviluppato, nominato OP-FI, insieme a un MoAB anti-GBIb 
ampiamente studiato noto come AP-1, elimina completamente l’agglutinazione 
piastrinica indotta dalla ristocetina.

•	 Disordini Piastrinici Ereditari: Per l’ADP, la prevalenza e l’incidenza sono variabili. 
Ne esistono 60 tipi; 75 geni noti; la frequenza è 5/1000; stimata tra l’1-2% della 
popolazione. Per l’Acido Arachidonico e il Collagene, la prevalenza e l’incidenza 
sono variabili. Esistono 60 tipi di disordini piastrinici ereditari che colpiscono circa 
lo 0,3% della popolazione. Alcuni difetti piastrinici ereditari, come la trombastenia 
di Glanzmann e la storage pool disease, non mostrano risposta a reagenti di 
acido arachidonico o Collagene. Per l’Epinefrina, la prevalenza della risposta 
anomala varia tra le persone in base al difetto. L’incidenza è variabile. Per la 
Ristocetina, sia prevalenza che incidenza sono variabili. Le piastrine derivate da 
individui con la Sindrome di Bernard-Soulier non si aggregano quando esposte 
a Ristocetina. A differenza della Malattia di von Willebrand, i livelli di attività del 
vWF e dell’antigene von Willebrand rimangono all’interno dei valori normali.

•	 Animale: Per l’ADP, l’Acido Arachinidonico, il Collagene, l’Epinefrina e il Risto-
cetina, la prevalenza e l’incidenza sono dipendenti dalla specie.

DIAGNOSI IN VITRO
Il contenuto del Kit AGG/PAK 5 Combo è costituito da reagenti diagnostici in vitro 
destinati esclusivamente all’uso professionale in laboratorio. Questi Reagenti non 
sono destinati a iniezione o ingestione.

USO PREVISTO
I Reagenti del Kit AGG/PAK 5 Combo sono destinati all’uso professionale in laboratorio 
da parte di personale qualificato.

PRINCIPIO DEL TEST
Quando vengono introdotti in un campione di Plasma Ricco di Piastrine (PRP) agitato 
a 37°C, reagenti esogeni come ADP, Acido Arachinidonico, Collagene, Epinefrina e 
Ristocetina stimolano le piastrine, inducendole a subire un cambiamento di forma e 
ad aggregarsi. Questa aggregazione iniziale è chiamata aggregazione primaria ed è 
reversibile. Tuttavia, le piastrine normali possiedono la capacità di rilasciare ADP en-
dogeno dai loro granuli, portando a un’onda secondaria di aggregazione irreversibile. 
L’aggregometro a Trasmissione luminosa cattura efficacemente questi cambiamenti 
mostrando parametri quali fase di latenza, cambiamento di forma e tasso ed entità 
dell’aggregazione durante un periodo di test prestabilito.

Per quanto riguarda l’Epinefrina, può essere dimostrata un’iperreattività. In tal caso, 
è necessario seguire la Procedura delle Piastrine Appiccicose per la conferma. Non 
tutte le persone sane risponderanno al Reagente di Epinefrina.

CALIBRATORI E CONTROLLI
Non sono richiesti calibratori o controlli per il Kit Combinato AGG/PAK 5. Un campione 
da parte di donatore noto dovrebbe essere testato con ogni lotto di Reagenti ADP, 
Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina e Ristocetina. Le risposte sono dipendenti 
dalla concentrazione.

LIMITAZIONI DEI REAGENTI
I Reagenti del Kit Combinato AGG/PAK 5 funzioneranno come specificato quando 
vengono seguite le Istruzioni per l’Uso. I reagenti devono essere utilizzati prima della 
data di scadenza stampata su ciascun flacone.



RACCOLTA DEL CAMPIONE
Il campione deve essere raccolto con cura per evitare stasi, emolisi, contaminazione 
da fluido tissutale ed esposizione al vetro. I campioni devono essere mantenuti a 
temperatura ambiente. Rilasciare il laccio emostatico non appena il sangue inizia a 
fluire nel dispositivo di raccolta.

APPLICARE LE PRECAUZIONI STANDARD DURANTE TUTTA LA RACCOLTA DEL 
CAMPIONE, LA SUA PREPARAZIONE E I PROCESSI ANALITICI. SMALTIRE GLI 
OGGETTI APPUNTITI E I RIFIUTI BIOLOGICI IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE 
E LE DIRETTIVE DI LABORATORIO APPLICABILI.

Tecnica di Raccolta del Campione Evacuato

•	 Utilizzare un set di raccolta con ago a farfalla da 21g o 23g per la raccolta del 
campione

•	 Prelevare sangue in tubi di raccolta dei campioni evacuati in plastica contenenti 
anticoagulante citrato di sodio al 3,2% (0,11 M)

•	 Mescolare delicatamente il tubo di raccolta del campione 4 - 5 volte per inversione
•	 Scrivere l’ora di raccolta sull’etichetta del campione
•	 Mantenere i tubi di raccolta del campione a temperatura ambiente
•	 Rimischiare i tubi di raccolta del campione prima della centrifugazione

Tecnica di raccolta con siringa

•	 Utilizzare un set di siringa a farfalla con ago di misura 21g o 23g per la venipuntura
•	 Prelevare 9,0 mL di sangue in una siringa di plastica, evitando di aspirare in 

eccesso
•	 Chiudere la canula dell’ago e rimuovere la siringa
•	 Versare subito con delicatezza il campione di sangue in un tubo di plastica (po-

lipropilene) contenente 1,0 mL di citrato di sodio 0,11 M come anticoagulante. Il 
rapporto sangue-anticoagulante è di 9:1

•	 Chiudere il contenitore di plastica
•	 Mescolare delicatamente il contenitore raccolta del campione 4 - 5 volte medi-

ante inversione
•	 Scrivere l’orario di raccolta sull’etichetta del campione
•	 Conservare i contenitori di raccolta del campione a temperatura ambiente
•	 Rimescolare i tubi di raccolta del campione prima della centrifugazione

NOTA: QUANDO L’EMATOCRITO DEL PAZIENTE È MENO DEL 30% O MAGGIORE DEL 
55%, È NECESSARIO REGOLARE IL RAPPORTO SANGUE-ANTICOAGULANTE. I TUBI 
DI RACCOLTA DEL CAMPIONE SOTTOVUOTO CON TAPPO BLU DEVONO CONTENERE 
UN ANTICOAGULANTE A BASE DI CITRATO DI SODIO AL 3,2% (0,11 M), CHE È LA 
CONCENTRAZIONE RACCOMANDATA PER GLI STUDI SULLA FUNZIONE PIASTRINICA.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Plasma Ricco di Piastrine (PRP)

•	 Centrifugare il sangue anticoagulato a 150 x g per 10 minuti a temperatura 
ambiente

•	 Esaminare il livello del plasma per la presenza di globuli rossi
•	 Se sono presenti globuli rossi, ri-centrifugare per ulteriori 5 minuti
•	 Utilizzare una pipetta per trasferire il PRP in un contenitore di plastica etichet-

tato PRP
•	 Rimuovere il PRP da un punto appena sotto il centro del volume di PRP per 

un conteggio piastrinico coerente (LA PARTE SUPERIORE DEL VOLUME HA 
UN CONTEGGIO PIASTRINICO PIÙ BASSO E LA PARTE INFERIORE È PIÙ 
CONCENTRATA)

•	 Chiudere il contenitore
•	 Lasciare il contenitore in posizione verticale a temperatura ambiente

Plasma Povero di Piastrine (PPP)

•	 Centrifugare il campione di sangue PRP rimanente a 2500 x g per 20 minuti
•	 Utilizzare una pipetta per trasferire il PPP in un contenitore di plastica etichettato 

PPP
•	 Chiudere il contenitore
•	 Lasciare il contenitore a temperatura ambiente

PROCEDURA D’ANALISI

Procedura di Aggregazione ordinaria

NOTA: QUESTA È UNA PROCEDURA GENERALE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
FORNITE DAL PRODUTTORE DELL’AGGREGOMETRO IN UTILIZZO.

Preparare un campione blank per Ogni Paziente 

NOTA: OGNI PAZIENTE DEVE AVERE IL PROPRIO BLANK. IL BLANK DI UN PAZIENTE 
NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ALTRI e DEVE ESSERE PREPARATO DAL CAMPI-
ONE PPP DEL PAZIENTE. SE LO STESSO PAZIENTE VIENE ESTATO SU PIU’ POZZETTI, 
IL BLANK PUÒ ESSERE UTILIZZATO. 

•	 Etichettare una provetta con la lettera “B”, numero del pozzetto di test e ID del 
paziente per identificare il Blank 

•	 Pipettare 250 μL di Plasma povero di piastrine(PPP) nella provetta (NON AG-
GIUNGERE UN CONTENITORE DI MESCOLAMENTO) 

•	 Mettere da parte il blank per utilizzi successivi 
•	 Ripetere i passaggi sopra per ogni paziente 

STRUTTURE SPECIALI
I reagenti del Kit Combo AGG/PAK 5 non richiedono l’uso di strutture speciali all’interno 
di un ambiente di laboratorio.

PREPARAZIONE PER L’USO
NOTA: I REAGENTI DEL KIT COMBO AGG/PAK 5 DEVONO ESSERE A TEMPERATURA 
AMBIENTE (15 – 28° C) PRIMA DELLA RIATTIVAZIONE. I REAGENTI CONSERVATI 
DEVONO ESSERE PORTATI A TEMPERATURA AMBIENTE PRIMA DELL’USO.  

RIATTIVAZIONE  
La concentrazione di lavoro dell’ADP ricostituito è di 200 µM, del reagente acido     
arachidonico è di 5 mg / mL, del collagene è di 1,9 mg / mL, dell’epinefrina è di 100 
µM e della ristocetina è di 15 mg / mL.  Tutte le concentrazioni finali si basano sull’ag-
giunta di 25 µL di ADP, Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina o Ristocetina a un 
campione da 225 µL di plasma ricco di piastrine (PRP).

•	 Ricostituire i reagenti ADP, acido arachidonico, collagene, epinefrina e ristocetina 
con 0,5 mL di acqua purificata

•	 Invertire delicatamente per miscelare

NOTA: ACIDO ARACHIDONICO E EPINEFRINA POSSONO APPARIRE TORBIDI, MA 
DIVENTERANNO TRASPARENTI O DI UN GIALLO PALLIDO IN QUALCHE MINUTO.
  

•	 ADP, Acido Arachidonico, Collagene, Epinefrina e Ristocetina riattivati devono 
essere mantenuti tappati prima dell’uso.  

DILUZIONI  
Per l’AGGREGAZIONE BIFASICA

Per osservare l’aggregazione bifasica dell’ADP, il Plasma Ricco di Piastrine (PRP) 
può essere testato con varie diluzioni del reagente. Possono essere effettuate ulteriori 
diluzioni per determinare la concentrazione soglia. La concentrazione soglia è la più 
bassa concentrazione che provoca una risposta di aggregazione primaria.  

NOTA: PER LE DILUZIONI, UTILIZZARE SOLUZIONE SALINA TAMPONATA CON TRIS 
(TBS) O SOLUZIONE SALINA FISIOLOGICA ALLO 0,85%.  

TABELLA 1: TABELLA DI DILUZIONE DELL’ADP  

PER L’AGGREGAZIONE PIASTRINICA INDUCIDA DA RISTOCETINA (RIPA)  

L’Aggregazione Piastrinica Indotta da Ristocetina (RIPA) viene eseguita utilizzando una 
dose alta e una dose bassa di concentrazioni di Reagente Ristocetina. Il Plasma Ricco 
di Piastrine (PRP) può essere testato con varie diluzioni del reagente. La dose alta è 
tipicamente di 1.2 o 1.0 mg/mL di Ristocetina. La dose bassa è di 0.6 o 0.5 mg/mL.

NOTA: PER LE DILUIZIONI, UTILIZZARE SOLUZIONE SALINA BUFFERATA CON TRIS 
(TBS) O SOLUZIONE SALINA FISIOLOGICA AL 0,85%.

TABLE 2:   RISTOCETIN DILUTION CHART 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
I pazienti dovrebbero astenersi dall’assumere aspirina o utilizzare farmaci e prodotti 
contenenti il suo principio attivo, nonché altri farmaci, integratori o bevande energetiche 
che potrebbero alterare la funzione piastrinica, per 7 – 10 giorni prima della raccolta 
del campione. Occorre evitare l’assunzione di cibi grassi, prodotti lattiero-caseari e il 
fumo per 12 ore prima della raccolta del campione.

NOTA: È NECESSARIA UNA CONSULENZA CON UN MEDICO PRIMA DI APPORTARE 
QUALSIVOGLIA MODIFICA AI FARMACI.



Preparare i Campioni di Test

•	 Etichettare da uno a otto nuove provette con l’ID di ogni paziente e numero del 
pozzetto di test 

•	 Inserire le provette etichettate nel corretto pozzetto # 1 - 8 dei pozzetti di incu-
bazione del campione mescolato 

•	 Aggiungere un barattolo di mescolamento a ciascuna provetta 
•	 Versare con una pipetta 225 μL di campione di Plasma Ricco di Piastrine 

(PRP) in ciascuna provetta nei pozzetti di incubazione del campione mescolato        
(ASSICURARSI CHE NON CI SIANO BOLLE D’ARIA) 

•	 Selezionare il timer a schermo per ciascun pozzetto di incubazione del campione 
mescolato in uso e il conto alla rovescia per il riscaldamento inizierà 

•	 I campioni dovranno incubare a 37º C per il tempo prestabilito
•	 Impostare il valore di base al 100% (blank)  
•	 Posizionare il tubo di prova Bianco del paziente, preparato in precedenza, nel 

pozzetto di prova n. 1  
•	 Selezionare BIANCO per attivare il pozzetto di prova  
•	 Il pulsante BIANCO cambierà in INIZIA  
•	 Ripetere i passaggi sopra per ciascun pozzetto di prova utilizzato per il test  

Inizio Test

•	 Una volta che il timer di conto alla rovescia raggiungerà 0:00, premere il pulsante 
del timer per fermare l’incubazione di ciascun pozzetto di campione mescolato  

•	 Trasferire il tubo di prova nel pozzetto di campione mescolato n. 1 al pozzetto 
di prova n. 1  

•	 Ripetere il passaggio sopra per ogni pozzetto di prova, assicurandosi che tutti i 
tubi di prova rimangano con i rispettivi numeri durante il trasferimento  

•	 Chiudere le guide per la pipetta  
•	 Selezionare INIZIA per il pozzetto di prova n. 1  
•	 Versare con pipetta 25 μL di reagente direttamente nel tubo di prova del Plasma 

Ricco di Piastrine (PRP) nel pozzetto di prova n. 1 (NON CONSENTIRE AL 
REAGENTE DI SCIVOLARE LUNGO LA PARETE DEL TUBO DI PROVA O 
PERMETTERE ALLA PUNTA DELLA PIPETTA DI ROMPERE LA SUPERFICIE 
DEL CAMPIONE)  

•	 Selezionare INIEZIONE per il pozzetto di prova n. 1  
•	 Ripetere i passaggi sopra per ciascun pozzetto di prova utilizzato per il test  
•	 Il test ora verrà eseguito per il tempo preimpostato (LE PROCEDURE DI TEST 

DI ALTRI MANIFATTURIERI POTREBBERO SPECIFICARE TEMPI O VOLUMI 
DIVERSI)  

NOTA: UTILIZZARE UN DONATORE CONOSCIUTO COME CAMPIONE DI CONTROLLO. 
OGNI LABORATORIO DOVREBBE STABILIRE E VALIDARE IL PROPRIO PROTOCOLLO 
DI TEST E VERIFICARE LE PRESTAZIONI RISULTANTI DEL SUO SISTEMA DI TEST 
(REAGENTI, STRUMENTO E PROTOCOLLO DI TEST).

CONTROLLO QUALITÀ
Per gli studi di aggregazione piastrinica, un donatore noto dovrebbe essere testato 
nello stesso modo del paziente per garantire le prestazioni e la coerenza del sistema di 
test. Un nuovo controllo dovrebbe essere incluso in ogni serie di test e, preferibilmente, 
con ogni nuovo lotto di reagente o dopo la manutenzione dell’apparecchiatura. Ogni 
laboratorio deve definire i propri intervalli accettabili per la popolazione di pazienti e 
verificare le prestazioni attese del sistema di test.  

RISULTATI  
I modelli di aggregazione per i Reagenti del Kit Combo AGG/PAK 5 sono rappresentati 
nelle Figure da 1 a 10.  

I modelli di aggregazione tipici indotti dal Reagente ADP sono illustrati nelle Figure 1 e 
2. Quando il Reagente ADP è utilizzato a una concentrazione finale di 20 µM, induce 
un’unica grande onda di aggregazione nel Plasma Ricco di Piastrine (PRP) normale. A 
concentrazioni più basse, comprese tra 2 µM e 10 µM, possono essere osservate due 
onde distinte di aggregazione. La prima onda è la risposta immediata all’ADP esogeno 
introdotto dal reagente, mentre la seconda onda è dovuta al rilascio di ADP endogeno 
dal pool di stoccaggio dei nucleotidi all’interno delle piastrine.  

In alcuni campioni di PRP normale, può essere osservata una disaggregazione dipen-
dente dalla concentrazione, indicando una risposta variabile a diverse concentrazioni 
di ADP. I segni di “spike” nelle figure indicano i punti in cui è stato aggiunto il reagente, 
fornendo chiari punti di riferimento per il momento di introduzione del reagente e i suoi 
effetti sul processo di aggregazione.  

I modelli di aggregazione tipici indotti dal Reagente Acido Arachidonico sono illustrati 
nelle Figure 3 e 4. Questi modelli forniscono una visione completa di come il reagente 
interagisce con il Plasma Ricco di Piastrine (PRP) in condizioni diverse.

Una singola dose di 600 mg di Aspirina influisce in modo significativo sull’aggregazione 
piastrinica, provocando l’assenza di aggregazione indotta da Acido Arachidonico per 
un periodo fino a 5 giorni, come dimostrato nella Figura 5. Questa assenza indica 
che l’Aspirina inibisce efficacemente la risposta di aggregazione, il che è cruciale per 
comprendere le sue proprietà anticoagulanti. Inoltre, un tempo di risposta prolungato 
può essere osservato fino a 8 giorni dopo l’ingestione di Aspirina, come illustrato nella 
Figura 6. Questo tempo di risposta prolungato si riferisce al ritardo dall’aggiunta del 
Reagente di Acido Arachidonico all’inizio dell’aggregazione, evidenziando l’effetto 
prolungato dell’Aspirina sulla funzione piastrinica. 

I segni a picco nelle figure indicano i punti in cui è stato aggiunto il reagente e forniscono 
chiari punti di riferimento riguardo il momento in cui è stato introdotto il reagente e i 
suoi effetti sul processo di aggregazione. 

I pattern di aggregazione tipici indotti dal Reagente di Collagene sono illustrati nelle 
Figure 5 e 6, fornendo una rappresentazione dettagliata degli effetti del reagente sul 
Plasma Ricco di Piastrine (PRP). Dopo l’aggiunta del Reagente di Collagene al PRP, 
si verifica una fase iniziale di latenza durante la quale non si osserva aggregazione. 
Dopo questa fase di latenza, le piastrine normali mostrano un significativo cambia-
mento di forma. Dopo il cambiamento di forma, si osserva un’ampia e singola onda di 
aggregazione, dimostrando la risposta robusta delle piastrine al Reagente di Collagene.
I segni a picco nelle figure indicano i punti esatti in cui è stato aggiunto il reagente, 
fornendo chiari punti di riferimento per il momento di introduzione del reagente e i suoi 
effetti sul processo aggregativo.

I modelli di aggregazione tipici indotti dal Reagente di Epinefrina sono raffigurati nelle 
Figure 7 e 8, offrendo una visione complessiva dei suoi effetti sul Plasma Ricco di 
Piastrine (PRP). Quando il Reagente di Epinefrina viene aggiunto al PRP normale, 
induce una risposta bifasica caratterizzata da due onde distinte di aggregazione. 
La prima onda rappresenta la risposta iniziale delle piastrine al reagente, mentre la 
seconda onda è dovuta al rilascio di ulteriori agonisti piastrinici dai granuli all’interno 
delle piastrine, amplificando ulteriormente il processo di aggregazione.  

Questa risposta bifasica è un segno distintivo dei campioni di PRP sani, indicando 
una funzione piastrinica normale. Al contrario, l’aggregazione anomala da Epinefrina 
viene identificata quando l’aggregazione finale è inferiore al 30%, come mostrato nella 
Figura 10. Tale risposta ridotta può indicare disfunzione piastrinica o altre anomalie 
ematologiche, fornendo informazioni diagnostiche preziose.  

Gli indicatori di picco nelle figure segnano i punti esatti in cui viene aggiunto il re-
agente, offrendo chiari punti di riferimento per il timing dell’introduzione del reagente. 
Questi marcatori sono essenziali per correlare l’aggiunta dell’Epinefrina con i modelli 
di aggregazione osservati, consentendo un’analisi precisa dei suoi effetti immediati 
sul processo di aggregazione. 

I modelli di aggregazione tipici indotti dal Reagente di Ristocetina sono raffigurati nelle 
Figure 9 e 10, fornendo una vista dettagliata degli effetti del reagente sul Plasma Ricco 
di Piastrine (PRP). L’aggregazione indotta da Ristocetina può manifestarsi come una 
risposta bifasica o come un’unica grande onda di aggregazione.

La prima onda di aggregazione deriva dall’agglutinazione delle piastrine data dal 
vWF in presenza di Ristocetina. Successivamente, può verificarsi una seconda onda 
a causa del rilascio di ADP endogeno dalle piastrine, che contribuisce ulteriormente 
al processo di aggregazione.  

Nei pazienti senza disturbi emorragici, la somministrazione di una dose elevata di Ris-
tocetina tipicamente provoca una forte onda di aggregazione singola. Questa risposta 
robusta è indicativa di una normale funzione piastrinica e dell’attività del Fattore di von 
Willebrand. Al contrario, una bassa dose di Ristocetina generalmente non provoca 
alcuna risposta in questi pazienti, poiché la concentrazione più bassa è insufficiente 
per indurre un’aggregazione piastrinica significativa.  

Tuttavia, una forte risposta a una bassa dose di Ristocetina suggerisce la presenza 
di determinati tipi di Malattia di von Willebrand. Al contrario, gli individui normali senza 
disturbi emorragici tipicamente mostrano poca o nessuna risposta a basse dosi di 
Ristocetina.  

È essenziale interpretare questi risultati di aggregazione nel contesto più ampio della 
condizione clinica del paziente. Una diagnosi definitiva dovrebbe essere effettuata solo 
dopo ulteriori test e una valutazione completa. Le figure includono segni di picco che 
indicano i punti precisi di aggiunta del reagente, fornendo chiari punti di riferimento 
per comprendere il momento dell’introduzione del reagente e i suoi effetti immediati 
sul processo di aggregazione.  

FIGURA 1: AGGREGAZIONE NORMALE ADP  FIGURA 1: AGGREGAZIONE NORMALE ADP  

CAMBIO DI FORMA  



FIGURA 2: AGGREGAZIONE ANOMALA ADP  

FIGURA 3: AGGREGAZIONE STANDARD DA ACIDO ARACHIDONICO

FIGURA 4: RISPOSTA ANOMALA DA ACIDO ARACHIDONICO                      
(EFFETTO DELL’ASPIRINA)

FIGURA 5: AGGREGAZIONE STANDARD DEL COLLAGENE  

FIGURA 6: AGGREGAZIONE ANOMALA DEL COLLAGENE  

FIGURA 7: AGGREGAZIONE STANDARD DA EPINEFRINA  

FIGURA 8: AGGREGAZIONE ANOMALA DA EPINEFRINA  

FIGURA 9: AGGREGAZIONE NORMALE CON RISTOCETINA  
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FIGURA 10: AGGREGAZIONE ANORMALE CON RISTOCETINA  

TABELLA 3: Risultati di ADP, ACIDO ARACHIDONICO, COLLAGENE, EPINEFRINA 
E RISOTOCETINA OSSERVATI NEI DIFETTI DELLA FUNZIONE PIASTRINICA  

           = Ridotta Aggregazione Risultante da una Diminuzione o Assenza di Onda Secondaria  

           = Ridotta Aggregazione Risultante da una Diminuzione o Assenza di Onda Primaria e Secondaria  

  N       = Risposta Normale  

VALORI ATTESI  
Ogni laboratorio dovrebbe stabilire intervalli attesi per ciascun reagente a diverse 
concentrazioni utilizzate per indurre l’aggregazione (Tabella 4).  

TABELLA 4: RISULTATI ATTESI PER LE RISPOSTE DI AGGREGAZIONE PIAS-
TRINICA IN DONATORI NORMALE  
Aggregazione Finale a 6 Minuti  

NOTA:  È SCONSIGLIATO MODIFICARE I CONTEGGI PIASTRINICI

LIMITAZIONI
Nell’aggregometria a trasmissione luminosa, la presenza di globuli rossi nel PRP 
ridurrà l’aggregazione osservata. La presenza di piastrine nel PPP aumenterà l’ag-
gregazione finale. Possono verificarsi risultati spurii se il conteggio delle piastrine nel 
PRP è inferiore a 75.000 piastrine / cumm. I conteggi delle piastrine nel PRP possono 
essere effettuati solo utilizzando il metodo dell’emocitometro. I campioni compromessi 
devono essere scartati. 

Se i risultati sono anomali, il test dovrebbe essere ripetuto in un’altra occasione. Ogni 
laboratorio deve stabilire degli intervalli di riferimento adattati alla popolazione che 
serve e alle specifiche concentrazioni di reagenti utilizzati.

PERFORMANCE ANALITICA
L’aggregazione piastrinica, indotta da reagenti comunemente utilizzati come ADP, acido 
arachidonico, collagene, epinefrina e ristocetina, è un sistema di test non lineare. Le 
risposte si basano sulla differenza tra la trasmissione luminosa del Plasma Ricco di 
Piastrine (PRP) e del Plasma Povero di Piastrine (PPP) del paziente e quindi, i risultati 
sono unici per quel paziente. Alcuni parametri sono più soggetti a non linearità rispetto 
ad altri. Questi includono fase di latenza, pendenza primaria, pendenza secondaria, 
risposta bifasica e disaggregazione. La non linearità è causata da molti fattori come la 
chimica della reazione e l’ strumentazione. L’aggregazione piastrinica mostra il tasso 
di risposta o attività e non quantifica i reagenti o le loro concentrazioni. 

Nell’aggregazione piastrinica, l’accuratezza è un parametro relativo ed è dipendente 
dal sistema di test. Le limitazioni dell’aggregazione piastrinica rendono difficile fornire 
intervalli di precisione o riproducibilità tipici. 

La variabilità nella linearità, precisione e riproducibilità dei risultati nei sistemi di test 
basati su reagenti di ADP, acido arachidonico, collagene, epinefrina e ristocetina è rico-
nosciuta da molteplici organizzazioni standard. Il CV comunemente accettato è ± 15%.

Test di riproducibilità: 			   meno di ± 7,5%  
Riproducibilità da strumento a strumento: 	 meno di ± 15,0%  
Variabilità da lotto a lotto dei reagenti: 		  meno di ± 10,5%  
Laboratorio a laboratorio (sistema a sistema):	 meno di ± 12,5%  
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